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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana" 

 

 

RESOLUCIÓN N°       -IETSI-ESSALUD-2025 
 
Lima, 10 de Diciembre de 2025 
 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 000589-SDEDMYEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2025, y Nota N° 000657-DETS-
IETSI-ESSALUD-2025 de la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de IETSI del 
10 de diciembre del 2025; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de 
Salud, establece que EsSalud tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus 
derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que 
corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros 
de riesgos humanos; 
 
Que, el artículo 203 del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud 
(EsSalud), aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-ESSALUD-2014 y 
sus modificatorias, señala que el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 
Investigación (IETSI), es el órgano desconcentrado responsable, entre otras funciones, de la 
evaluación económica, social y sanitaria de las tecnologías sanitarias para su incorporación, 
supresión, utilización o cambio en la institución, así como de proponer las normas y estrategias 
para la innovación científica tecnológica, la promoción y regulación de la investigación científica 
en el campo de la salud, que contribuya al acceso y uso racional de tecnologías en salud 
basada en la evidencia, eficacia, seguridad y costo efectividad, a ser utilizadas por la red 
prestadora de servicios de salud en el ámbito nacional. Asimismo, es el responsable del 
petitorio de medicamentos y del listado de bienes de tecnologías sanitarias y guías de práctica 
clínica en la institución; 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-PE-ESSALUD-2015 se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del IETSI, el cual, en el inciso d artículo 5, establece 
como una de sus funciones la de evaluar de forma sistemática y objetiva las tecnologías 
sanitarias aplicadas para la salud, basándose en evidencia científica, teniendo en cuenta 
aspectos de seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia e impacto económico en EsSalud; 
 
Que, el artículo 8 del mismo Reglamento establece que la Dirección del Instituto es el órgano 
responsable de la evaluación, incorporación o supresión y uso de tecnologías sanitarias, 
basados en evidencia científica para el máximo beneficio de la población asegurada y la 
sostenibilidad financiera de EsSalud;  
 
Que, asimismo, el artículo 12 del citado Reglamento establece que la Dirección de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias es el órgano de línea encargado de evaluar y proponer la 
incorporación, uso, salida o cambio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, equipos 
biomédicos, así como procedimientos y conocimientos que constituyan tecnologías sanitarias 
en EsSalud;  
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Que, mediante Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación 
N° 60-IETSI-ESSALUD-2018 se aprueba el “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los 
Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud – ESSALUD 2018”, entre los que se 
encuentran incluidos los equipos denominados Esterilizadores, con códigos SAP 040070072, 
040070070, 040070066, 040070065, 040070064, 040070063, 040070062, 040070061, 
040070060, 040070059, 040070047, 040070038, 040070037, 040070019, 040050158, 
modificadas sus Fichas Técnicas en el caso de los equipos con códigos SAP 040050158, 
040070065, 040070062, 040070070, 040070063, 040070064, 040070061;  
 
Que, de acuerdo a lo informado por DETS, “Mediante Memorando n.° 007125-GCPI-ESSALUD-
2025 del 11 de noviembre del 2025, la Gerencia Central de Proyectos de Inversión solicita al 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, evaluar la modificación de la 
ficha técnica vigente, de modo que esta permita a las áreas usuarias definir, en función de sus 
condiciones de infraestructura y demanda operativa, si requieren un esterilizador con generador 
eléctrico de vapor o un esterilizador a vapor de red. De no resultar viable dicha modificación, 
correspondería incorporar al Petitorio Institucional los siguientes ítems: Esterilizador con 
generador eléctrico de vapor de dos puertas de 300 a 400 litros dual, y esterilizador a vapor de 
dos puertas de 300 a 400 litros.”, añadiendo que “Mediante Nota n.° 001894-GRPR-ESSALUD-
2025 del 04 de agosto del 2025, Nota n.° 001894- GRPR-ESSALUD-2025 del 04 de agosto del 
2025, el Gerente de la Red Prestacional Rebagliati remite al Instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud e Investigación, solicitando: “(…) tengo a bien solicitar sus buenos oficios, 
para que disponga se realice la evaluación de los siguientes anexos: Anexo n.° 08, Anexo n.° 
12, Anexo n.° 13, Anexo n.° 14 y Anexo n.° 15 para la modificación de la ficha técnica de los 
siguientes equipos biomédicos: Equipo de esterilizador a vapor de Red dos puertas (2000 litros 
a más) con código SAP 040070058 y Esterilizador a vapor de red dos puertas (750 litros o más) 
con código SAP 040070059, por lo que solicito tenga a bien disponer dar la prioridad del caso 
en beneficio de nuestros asegurados (…)”.”; 
 
Que, por otro lado, la DETS informa que “En concordancia con la Directiva N°01-IETSI-
ESSALUD-2018 “Directiva que Regula los Petitorios de Dispositivos Médicos, Equipos 
Biomédicos y otras Tecnologías relacionadas de EsSalud”, que en su numeral 6.3 referido a “la 
actualización de los petitorios de dispositivos médicos, equipos biomédicos y otras tecnologías 
relacionadas de EsSalud” se precisa: “(…) Los petitorios de dispositivos médicos, equipos 
biomédicos y otras tecnologías relacionadas de EsSalud, podrán ser revisados y actualizados 
cada dos años y para el caso de equipos biomédicos cada año, excepcionalmente cuando el 
caso lo amerite (…)”; asimismo, el numeral 7.1.1. de la mencionada directiva precisa que: “(…) 
El IETSI puede iniciar, de oficio, un proceso de incorporación, modificación y exclusión de 
dispositivos, así como la elaboración o modificación de sus fichas técnicas con la debida 
justificación y evaluación (…)”.”, y que “Sobre el particular, considerando que las fichas técnicas 
de los equipos biomédicos identificados con códigos SAP: 040070072, 040070070, 040070066, 
040070065, 040070064, 040070063, 040070062, 040070061, 040070060, 040070059, 
040070047, 040070038, 040070037, 040070019, 040050158 registran una antigüedad mayor 
a un año desde su última actualización, en tal sentido y en concordancia con lo establecido en 
la Directiva N.° 01-ETSI-ESSALUD-2018, corresponde efectuar la revisión y modificación de 
las respectivas fichas técnicas, a fin de mantener la información técnica alineada a las 
disposiciones vigentes y garantizar su adecuada gestión dentro del sistema institucional.”; 
 
Que, asimismo se informa que “Respecto a la denominación del equipo se consideró la medida 
en Unidades Técnicas de Esterilización (UTES), toda vez que; la conversión de litros a unidades 
técnicas de esterilización (UTE) en la capacidad de la cámara de un esterilizador a vapor es 
crucial porque la UTE considera no solo el volumen físico, sino también la capacidad práctica 
de la cámara para alojar cargas estandarizadas, como paquetes textiles o instrumental, 
conforme a normativas y requisitos operativos hospitalarios; esto evita errores que trae usar 
solo litros, dado que el volumen interno no siempre refleja el espacio útil real para la carga, y 
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facilita la comparación objetiva entre equipos y el cumplimiento de estándares técnicos en 
licitaciones y adquisiciones, asegurando una capacidad que sea funcional y acorde a las 
necesidades de los procesos de esterilización en la práctica clínica.  
Por otro lado, es importante recalcar que el cambio de la unidad de medida de litros a UTES no 
generará conflictos con los proyectos, cálculos de demanda o dimensionamientos previamente 
realizados; esto debido a que, en la fase de diseño de proyectos, la estimación de la capacidad 
requerida se basa en el volumen derivado de la cantidad de instrumental a procesar, expresado 
inicialmente en litros efectivos necesarios; no obstante, mantener la capacidad de los 
esterilizadores únicamente en litros constituye una limitación técnica, ya que el volumen interno 
declarado no refleja necesariamente la capacidad operativa real del equipo. En consecuencia, 
ello podría conducir a instalar equipos con una capacidad real inferior a la requerida; por lo 
tanto, la adopción de UTES como unidad de medida corrige esta brecha, asegurando que la 
capacidad declarada corresponda a la funcionalidad práctica del equipo durante los procesos 
de esterilización.”, añadiendo la DETS que “De los hechos expuestos, se revisaron cada una 
de las fichas técnicas vigentes en el petitorio de equipos biomédicos de EsSalud, 
identificándose la necesidad de unificar las características técnicas de los equipos de 
esterilización. Esta unificación se fundamenta en que el proceso de fabricación de estos 
equipos sigue los mismos procedimientos estandarizados y debidamente verificados; en 
consecuencia, se propone la creación de seis tipos de fichas técnicas que mantendrán las 
mismas características de fabricación, diferenciándose únicamente en función de la tecnología 
empleada, la capacidad útil y el número de puertas, …”; 
 
Que, producto de la evaluación efectuada, descrita en el Informe de la referencia, la DETS 
concluye que “Tomando en consideración la normatividad relacionada, información técnica de 
modelos tomados como referencia, opinión de los usuarios y expertos, se dispone la 
modificación de las fichas técnicas de los equipos Biomédicos identificados con los siguientes 
códigos SAP: 04007007225, 04007007026, 04007006627, 04007006528, 04007006429, 
04007006330, 04007006231, 04007006132, 04007006033, 04007005934, 04007004735, 
04007003836, 04007003737, 04007001938, 04005015839 contenido en el Petitorio Nacional 
de Equipos Biomédicos; asimismo, se dispone la incorporación de las fichas técnicas de los 
equipos: “Esterilizador a vapor con red de vapor de 2 puertas de 7 a 9 UTES, y Esterilizador a 
vapor con generador de vapor de 2 puertas de 13 a 15 UTES” como parte del Petitorio Nacional 
de Equipos Biomédicos de acuerdo con la Directiva N°01-IETSI-ESSALUD-2018 V.01 
“Directiva que regula los Petitorios de Dispositivos Médicos, Equipos Biomédicos y Otras 
Tecnologías relacionadas de EsSalud”, aprobada con Resolución n°13-IETSI-ESSALUD-
2018.”, recomendándose proseguir con el acto resolutivo correspondiente para incorporar la 
ficha técnica del equipo biomédico “Esterilizador a vapor con generador de vapor de 2 puertas 
de 13 a 15 UTES” con Código SAP 040070078, y el equipo biomédico “Esterilizador a vapor 
con red de vapor de 2 puertas de 7 a 9 UTES” con Código SAP 040070077 en el “Petitorio 
Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud – 
ESSALUD 2018”, y modificar la denominación y la ficha técnica de los equipos biomédicos 
Esterilizadores con código SAP 040070072, 040070070, 040070066, 040070065, 040070064, 
040070063, 040070062, 040070061, 040070060, 040070059, 040070047, 040070038, 
040070037, 040070019, 040050158; 
 
Con el visado de la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y la Oficina de Asesoría 
Jurídica de IETSI; 
 

Estando a lo propuesto por la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de IETSI, y 
en uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N°152-PE-ESSALUD-2015; 
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SE RESUELVE:  
 
1. MODIFICAR la denominación y Ficha Técnica de los Esterilizadores con Código SAP 

040070065 (modificada por Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud 
e Investigación N° 13-IETSI-ESSALUD-2022), 040070037, 040070038 y 040070066, 
incluidos en el “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros Asistenciales 
del Seguro Social de Salud – ESSALUD 2018”, aprobado por Resolución de Instituto de 
Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 060-IETSI-ESSALUD-2018, 
denominándose ahora como ESTERILIZADOR A VAPOR CON SISTEMA DUAL DE 1 
PUERTA DE 1 A 3 UTE, ESTERILIZADOR A VAPOR CON SISTEMA DUAL DE 1 
PUERTA DE 3 A 5 UTES, ESTERILIZADOR A VAPOR CON SISTEMA DUAL DE 1 
PUERTA DE 7 A 9 UTES, y ESTERILIZADOR A VAPOR CON SISTEMA DUAL DE 1 
PUERTA DE 9 A 11 UTES, respectivamente, conforme al documento anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
 

2. MODIFICAR la denominación y Ficha Técnica de los Esterilizadores con Código SAP 
040070062 (modificada por Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud 
e Investigación N° 32-IETSI-ESSALUD-2022), 040070070 (modificada por Resolución de 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 34-IETSI-ESSALUD-
2022), 040070064 (modificada por Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías 
en Salud e Investigación N° 45-IETSI-ESSALUD-2022), y 040070072, incluidos en el 
“Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros Asistenciales del Seguro Social 
de Salud – ESSALUD 2018”, aprobado por Resolución de Instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud e Investigación N° 060-IETSI-ESSALUD-2018, denominándose 
ahora como ESTERILIZADOR A VAPOR CON SISTEMA DUAL DE 2 PUERTAS DE 3 A 
5 UTES, ESTERILIZADOR A VAPOR CON SISTEMA DUAL DE 2 PUERTAS DE 7 A 9 
UTES, ESTERILIZADOR A VAPOR CON SISTEMA DUAL DE 2 PUERTAS DE 9 A 11 
UTES, y ESTERILIZADOR A VAPOR CON SISTEMA DUAL DE 2 PUERTAS DE 17 A 19 
UTES, respectivamente, conforme al documento anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
3. MODIFICAR la denominación y Ficha Técnica del Esterilizador con Código SAP 040050158 

(modificada por Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 
Investigación N° 65-IETSI-ESSALUD-2020), incluido en el “Petitorio Nacional de Equipos 
Biomédicos para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud – ESSALUD 2018”, 
aprobado por Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 
Investigación N° 060-IETSI-ESSALUD-2018, denominándose ahora como 
ESTERILIZADOR A VAPOR CON GENERADOR DE VAPOR DE 1 PUERTA DE 1 A 3 
UTES, conforme al documento anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
4. MODIFICAR la denominación y Ficha Técnica de los Esterilizadores con Código SAP 

040070061 (modificada por Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud 
e Investigación N° 02-IETSI-ESSALUD-2024), y 040070063 (modificada por Resolución de 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 42-IETSI-ESSALUD-
2022), incluidos en el “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros 
Asistenciales del Seguro Social de Salud – ESSALUD 2018”, aprobado por Resolución de 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 060-IETSI-ESSALUD-
2018, denominándose ahora como ESTERILIZADOR A VAPOR CON GENERADOR DE 
VAPOR DE 2 PUERTAS DE 1 A 3 UTES, y ESTERILIZADOR A VAPOR CON 
GENERADOR DE VAPOR DE 2 PUERTAS DE 7 A 9 UTES, respectivamente, e 
INCORPORAR el equipo ESTERILIZADOR A VAPOR CON GENERADOR DE VAPOR 
DE 2 PUERTAS DE 13 A 15 UTES con Código SAP 040070078, conforme al documento 
anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
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5. MODIFICAR la denominación y Ficha Técnica de los Esterilizadores con Código SAP 
040070047 y 040070060, incluidos en el “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para 
los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud – ESSALUD 2018”, aprobado por 
Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 060-
IETSI-ESSALUD-2018, denominándose ahora como ESTERILIZADOR A VAPOR CON 
RED DE VAPOR DE 1 PUERTA DE 1 A 3 UTES, y ESTERILIZADOR A VAPOR CON RED 
DE VAPOR DE 1 PUERTA DE 9 A 11 UTES, conforme al documento anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
6. MODIFICAR la denominación y Ficha Técnica de los Esterilizadores con Código SAP 

040070019 y 040070059, incluidos en el “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para 
los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud – ESSALUD 2018”, aprobado por 
Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 060-
IETSI-ESSALUD-2018, denominándose ahora como ESTERILIZADOR A VAPOR CON 
RED DE VAPOR DE 2 PUERTAS DE 9 A 11 UTES, y ESTERILIZADOR A VAPOR CON 
RED DE VAPOR DE 2 PUERTAS DE 13 A 15 UTES, respectivamente, e INCORPORAR 
el equipo ESTERILIZADOR A VAPOR CON RED DE VAPOR DE 2 PUERTAS DE 7 A 9 
UTES con Código SAP 040070077, conforme al documento anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
7. DISPONER que la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, haga de 

conocimiento la presente Resolución a todos los órganos de EsSalud, incluyendo los 
órganos desconcentrados, órganos prestadores nacionales, establecimientos de salud y 
demás órganos que correspondan.  

 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por 

DAYSI ZULEMA DIAZ OBREGON 
Directora del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación 

ESSALUD 
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