INSTITUTO DE
EVALUACION DE
I E I SI TECNOLOGIAS EN i
EsSalud |42, . EQUIPOS DE HEMATOLOGIA ESSalud
INVESTIGACION

ANALIZADOR HEMATOLOGICO GRANDE DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES

1. Tipo

Analizador de Fivjo Continua.

2. Metodaologia

Impecdancia Volumétrica y/o Léser y/o Radiofrecuencia y/o Citoquimica yio Citometria de Flujo.

3. Performance

100 o mas hemogramas por hora.

4. Caracteristicas

Hemogramas con determinacion de 5 estirpes leucocitarias.

Lector incorporado de Codigos de Barras para Tubos Primarios.
Autocargador de muestras con mezcla por inversion.

Procesamiento de muestras STAT.

Opcional: Cuantificacion de Reticulocitos.

Opcional; Deteccion de micro coagulos por la pipeta de muestra.
Opcional: Cuantificacion de CD3, CD4, CDS CD32 y CD61, entre otros.

5. Muestra

Sangre total anticozgulada con EDTA K2 o K3 en Tubo primario con Codigo de Barras.

6. Procesamiento de
Datos

Interno: Software y Hardware (propio del analizador) para el manejo de datos del equipo:

Con capacidad de archivo de datos de 20 dias o mas. Impresora adecuada a la medalidad de trabajo del Laboratorio.

Externo: Software con interfaz e interconexion operativa al sistema de salud del Centro Asistencial tanto para la
recepcidn de solicitudes y envio de resultados con capacidad de manejar teda la informacion del laboratorio par el
periodo de duracion del servicio (solicitudes, resultados, resultados historices, conirol de calidad, estadistica, entre
otros)

Hardware de acuerdo a requerimiento del usuario final (computadoras, servidor y cableado).

Para mayor delalle referirse a las caracteristicas de sistematizac:on de Laboratoric clinico.

Procesamiento de calibraciones y controles (si la mztodologia lo requiere)

Resultados

7. Accesorios del Equipo

Fuenle de poder de emergencia (UPS).
Equipo de Aire Acondicionado (ver Nota).

8. Consumibles.
Calibradores. Controles,
Complementos y
Accesorios

El usuario final definira la frecuencia mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, a fin de calcular la
cantidad de consumibles a entregar. Todos los Consumibles: Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios
deberan ser entregados en forma periddica (acompariiando a la entrega de los reaclivos), en cantidad suficiente de
acuerdo a los protocolos de cada metodologia para permitrr la realizacion completa de las Pruebas Efeclivas mas
las Pruebas de Calibracion y Control para el periodo de compra. En cualquier caso en que falle alguno de ellos, el

proveedor procedera a su entrega como reposicién inmediata.

Controles Internos: proporciorar material de control para todo el periodo de compra, en cantidad sufiziente para

cumplir con el protocolo de la metodologia (procesar en tres niveles de control para cada dia de trabajo).

Solucionzs, complementos de limpieza y otros, en cantidad suficiente que parmita la realizacion total de las pruebas)
efectivas solicitadas, mas las pruebas de calibraciones y los lavados adicionales requeridos de acuerdo a la
metodologia de trabajc.

9. Soporle técnico

Mantenimiento Preventivo: presenlar Programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del equipo
proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo cronograma de ejecucion, el cual debe ser supervisado por el
Jefe o responsable del arza de mantenimiento de la Institucién en coordinacion con el Jefe del érea usuaria.
Mantenimiento Correctiva: compromiso de correccion de fallas presentadas dentro de las 24 primeras horas. Atencidn
de notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 dias de la semana.

Personal de Ingenieria certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el aquipo

10. Modo de Operacion

220V, 60Hz

11. Antigliedad y otros

De acuerdo a Directiva Vigente

Nota:

Este requerimiento estara sujeto a confirmacion del area usuaria final, considerando las condicones ambientales en el centro asistencial de
destino.
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FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA




